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Resumo

Diversos fatores podem levar uma pessoa a perder o pleno uso de suas maos. Além dos traumas
fisicos e o envelhecimento natural do aparelho musculoesquelético, os acidentes cerebrovascu-
lares (AVCs) figuram entre as principais causas de incapacidade das maos. O treinamento de
reabilitacdo € de fundamental importincia para o processo de recuperagdo e sistemas roboticos
podem ser um auxilio para restaurar mais rapidamente as fun¢des dos membros. Este trabalho
propde o desenvolvimento de um sistema para detec¢do da flexdo dos dedos de uma mao uti-
lizando reflexdo difusa no infravermelho préximo, a partir do antebraco. O sistema consiste
em um par composto por emissor optico e sensor (LED infravermelho e fototransistor), uma
interface de software para processamento de sinais € um ambiente virtual com uma mao em 3D
usada como plataforma de teste. O objetivo principal do sistema € possibilitar o espelhamento de
movimentos dos dedos para utilizagdo em sistemas de reabilitacdo. Foi construida de uma versado
inicial simplificada, com sensor tnico, para teste de viabilidade do projeto. Como plataforma de
testes, foi desenvolvido um ambiente virtual em 3D para receber o sinal do sensor e simular a
flexdo dos dedos quase em tempo real. Iniciou-se a implementacdo de uma versao melhorada,
com dois sensores, permitindo a aquisi¢ao simultanea de sinais de emissores com comprimentos
de onda diferenciados. No estdgio atual de desenvolvimento, ndo foi possivel comprovar de
maneira adequada que a variacdo do sinal estd relacionada somente a alteragdes de concentragdo
de cromo6foros no tecido ou se ha contribui¢do da movimentacao dos tecidos. Resultados obtidos
em testes com a versdo preliminar do sistema demonstram que o sensor pode ser uma alternativa

promissora para o controle de dispositivos de reabilitacio e préteses roboticas.

Palavras-chave: Préteses. Reabilitagdo. Sensor.



Abstract

Several factors can lead a person to lose the full use of his hands. In addition to trauma and
the natural aging of the musculoskeletal system, cerebrovascular accidents (CVAs) are among
the leading causes of hand disability. Rehabilitation training plays a fundamental role in the
recovery process and robotic systems can be an aid to restore limb functions more quickly. This
work proposes the development of a system to measure flexion of the fingers of one hand using
near infrared diffuse reflectance on the forearm. The system consists of an optical emitter and
sensor pair (infrared LED and phototransistor), a software interface for signal processing and a
virtual environment with a 3D hand used as a test platform. The main objective of the system
is to enable the mirroring of finger movements for use in rehabilitation systems. A simplified
initial version with a single sensor was built to test the project’s feasibility. As a testing platform,
a 3D virtual environment was developed to receive sensor signal and simulate finger flexion
almost in real time. The implementation of an improved version with two sensors was started,
allowing simultaneous acquisition of signals with different wavelengths. At the present stage of
development, it was not possible to adequately prove that the signal variation is related only to
changes in the concentration of chromophores in the tissue or if there is contribution of tissue
movement. Results obtained in tests with the preliminary version of the system demonstrate that
the sensor can be a promising alternative for the control of rehabilitation devices and robotic

prostheses.

Keywords: Prostheses. Rehabilitation. Sensor.
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Termos AnatOmicos

Termos de Relacao

anterior / ventral / frontal na direcdo da frente.
posterior / dorsal na direc@o das costas (traseiro).

plano sagital mediano (ou plano mediano) qualquer plano longitudinal que divide o
corpo em partes direito e esquerdo.

plano coronal (ou frontal) qualquer plano longitudinal que divide o corpo em partes

anterior e posterior.

plano transversal corte imagindrio dividindo um organismo ou 6rgdo ao meio, sepa-

rando em superior e inferior.

volar que € relativo ou pertencente a palma da mao ou a planta do pé.

Termos de Comparagao

proximal préximo da raiz do membro. Na dire¢@o do tronco.

distal afastado da raiz do membro. Longe do tronco ou do ponto de inser¢ao.

Termos de Movimento

flexdo curvatura ou diminui¢do do angulo entre os 0ssos ou partes do corpo.
extensiao endireitar ou aumentar o angulo entre os 0ssos ou partes do corpo.
aducdo movimento na direcdo do plano mediano em um plano coronal.
abducao afastar-se do plano mediano no plano coronal.

pronaciao movimento do antebraco e mao que gira o raddio medialmente em torno de

seu eixo longitudinal de modo que a palma da mao olha posteriormente.

supinacdo movimento do antebraco e mao que gira o radio lateralmente em torno de

seu eixo longitudinal de modo que a palma da mao olha anteriormente.
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1 INTRODUCAO

Dentre as principais causas de incapacidade das mados destacam-se os traumas, o envelhe-
cimento natural do aparelho musculoesquelético e patologias do sistema nervoso. Nessa tltima
categoria, os acidentes cerebrovasculares (AVC) sdo os mais frequentes (SERPELLONI et al.,
2016).

Devido a plasticidade do cérebro humano, que € capaz de reorganizacao cortical apds
danos, o treinamento de reabilitacdo pode restaurar as fun¢des dos membros e € de fundamental

importancia para o processo de recuperacdo (SERPELLONI et al., 2016).

Abordagens de reabilitag¢do tradicionais administradas pelo fisioterapeuta ou pelo préprio
paciente sdao consideradas ndo totalmente satisfatérias e a reabilitacdo funcional da mao é
particularmente desafiadora (GANDOLLA et al., 2016).

Desde a década de 1960 utilizam-se robds para fins de reabilitagdo, com sua aplicacio
inicialmente focada na substituicdo de func¢des perdidas em individuos com deficiéncia fisica.
Mais recentemente, tem crescido o nimero de pesquisas sobre o uso de robds em fisioterapia,
com robds que possuem uma estrutura cinematica similar ao membro humano (exoesqueletos) e

sdo projetados para operar ao lado do membro do usuério (XIE, 2016).

Foram desenvolvidos diversos dispositivos mecatronicos que podem auxiliar ativamente
o movimento dos dedos e mostraram-se promissores em testes de reabilitagio (LAMBERCY
et al., 2007; ROSENSTEIN et al., 2008; HESSE et al., 2008; WEGE; ZIMMERMANN, 2007;
DOVAT et al., 2008).

Além de dispositivos robéticos, estudos recentes sugerem o uso da Realidade Virtual
(RV) para a recuperagdo funcional dos membros superiores através de treinamento repetitivo.
A RV € capaz de apresentar tarefas de reabilitacdo pré-configuradas ou on-line com tempo de
configuracio e detalhamento minimizado, e também oferece muitas possibilidades importantes

que ndo sdo possiveis em aplicacdes do mundo real (LUO et al., 2005).

A adicdo de recursos de RV a atividades de aprendizado motor informatizado fornece
uma correspondéncia espacial tridimensional (3D) entre o grau de movimento no mundo real € o

grau de movimento visto na tela do computador (MERIANS et al., 2002).

Este trabalho tem como proposta o desenvolvimento de um protétipo de um sistema para
deteccao da flexao dos dedos das maos utilizando reflexdo difusa no infravermelho préximo

(NIR), a partir do antebraco, para utilizacdo em sistemas de reabilitacdo e préteses roboticas.
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1.1 Objetivo Geral

O objetivo deste trabalho € desenvolver um protétipo de um sistema para deteccdo da

flexdo dos dedos de uma mao a partir do antebraco, utilizando infravermelho préximo.

O objetivo principal do sistema € possibilitar o espelhamento de movimentos dos dedos
para utilizacdo no acionamento de préteses robdticas e dispositivos de reabilitacdo. Em pacientes
onde apenas uma das maos possua algum tipo de incapacidade, pretende-se que o sistema seja

capaz de fornecer informacao suficiente a respeito do nivel de flexdo dos dedos da mao higida.

1.2 Objetivos Especificos

* Construir sensor, driver de LED e circuitos adicionais que possibilitem a aquisi¢do de

sinais;

* Desenvolver um software de interface entre o circuito € um computador para analise €

processamento de sinais;

* Criar um ambiente virtual em 3D para utilizacdo como plataforma de testes na recep¢ao

dos sinais adquiridos.

1.3 Estrutura do Trabalho

Este trabalho esta organizado da seguinte maneira:

* Capitulo 2 - ANATOMIA DO MEMBRO SUPERIOR:

apresenta um breve referencial tedrico sobre a anatomia e fisiologia do membro
superior e tem por objetivo fornecer informacdes sobre as estruturas principais da

mao e antebraco, movimentos dos dedos e organiza¢do do musculo esquelético;
« Capitulo 3 — INTERACAO ENTRE A LUZ E TECIDOS BIOLOGICOS:

apresenta referencial tedrico a respeito de alguns fundamentos da 6ptica de tecidos
bioldgicos, estruturas constituintes do tecido bioldgico e principios bésicos relaci-
onados a interacdo da luz durante sua propagacdo nos tecidos, para uma melhor

compreensdo do tema;
» Capitulo 4 — DESCRICAO DO SISTEMA:

descreve os materiais utilizados e as caracteristicas do sistema desenvolvido, apresen-
tando os sensores Opticos, circuitos eletronicos, plataformas de software utilizadas
durante o desenvolvimento, interfaces de software criadas para processamento de

sinais e ambiente virtual de testes;
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« Capitulo 5 — ANALISE DOS RESULTADOS:

faz uma andlise dos resultados relativos as funcionalidades obtidas com a constru¢ao

do protétipo proposto;
* Capitulo 6 — CONCLUSAO:

apresenta as conclusdes sobre o desenvolvimento deste trabalho, bem como uma

perspectiva de continuidade.
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2 Anatomia do Membro Superior

Este capitulo apresenta no¢des de anatomia e fisiologia do membro superior. Com este
capitulo pretende-se fornecer informacdes sobre as estruturas principais da mao e antebrago,

movimentos dos dedos e organiza¢do do musculo esquelético.

2.1 Ossos da mao e do pulso

O pulso e a mao contém 29 ossos, incluindo rddio e ulna. Cada dedo possui trés falanges,
exceto o polegar, que tem apenas duas. No total existem 14 falanges em cada mao, indicadas

como proximais, médias e distais dos metacarpos (FLOYD, 2015, p. 170).

Figura 2.1 — Vista anterior (palmar) dos ossos da mado e do pulso.

Articulagdo

interfalangeana\

Falange distal

Falange média — \ I— Falanges

Falange proximal —

Articulagao \ 4
metacarpofalangeana \ L
\

I— Metacarpo

Captato——7H o |

Pisiforme—/)’('//“‘;,/
idal / ;\f

I— Carpo

Piram

Semilunar
Trapézio

Trapezoide
Escafoide

Ulna Radio
Fonte: Adaptado de (FLOYD, 2015, p. 170)

Oito ossos do carpo em duas fileiras de quatro ossos formam o pulso. A linha
proximal, do lado radial (polegar) ao lado ulnar (dedo minimo), consiste do
escafoide (em forma de barco) ou navicular, como € comum, o semilunar (em
forma de lua), o piramidal (trés pontas) e os ossos pisiformes (em forma de
ervilha). A linha distal, do lado radial ao lado ulnar, consiste no trapézio (maior
multiangular), trapezoide (menor multiangular), capitato (em forma de cabeca)
e hamato. Esses ossos formam um arco de trés lados que € concavo do lado
palmar. Este arco 6sseo € atravessado por ligamentos transversais, criando o
tunel do carpo, que € frequentemente uma fonte de problemas conhecidos como
sindrome do tiinel do carpo (FLOYD, 2015, p. 170).
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2.2  Movimentos dos dedos

As faixas de flexdo diferem entre os dedos (e individuos), com o menor angulo de flexao
(70 graus) sendo observado no dedo indicador € o maior angulo (95 graus) no dedo minimo
(BATMANABANE; MALATHI, 1985).

O desvio radial e ulnar de aproximadamente 40 a -60 graus ocorre no plano frontal, com
0 dedo indicador mostrando abduc¢do e adugao de até 60 graus, dedos médio e anelar até 45
graus, e o dedo minimo com cerca de 50 graus de abdu¢ao (STEINDLER, 1955).

De acordo com Floyd (2015), as articulagdes metacarpofalangeanas sao classificadas
como condiloides e nelas sdo possiveis 0 a 40 graus de extensdo e 85 a 100 graus de flexao.
As articulagdes interfalangeanas proximais, classificadas como ginglimo (movimento em um
Unico eixo), podem passar da extensao total para aproximadamente 90 a 120 graus de flexdo. As
articulacdes interfalangianas distais, também classificadas como ginglimo, podem flexionar 80 a

90 graus de extensdo total.

2.3 Compartimentos do Antebrago

O antebraco divide-se em trés compartimentos: o volar (anterior ou flexor), o dorsal
(posterior ou extensor) e o compartimento lateral (grupo radial) (BOTTE; GELBERMAN, 1998).

O compartimento lateral € composto por dois extensores de pulso e um flexor do ante-
brago. O extensor carpi radialis brevis e o extensor carpi radialis longus proporcionam extensao
e abdu¢do da mao, e o brachioradialis flexiona o antebraco (BOLES; KANNAM; CARDWELL,
2000).

O compartimento volar contém os musculos flexores e pronadores e estd dividido em
grupos musculares profundos e superficiais. O grupo profundo consiste no flexor digitorum pro-
fundus e no flexor pollicis longus, que flexionam as falanges e o pronator quadratus, responséavel
pela pronacgdo do antebraco. O grupo superficial contém flexor carpi ulnaris, palmaris longus,
flexor carpi radialis e flexor digitorum superficialis, que flexionam a mao e o pulso, e o pronator
teres, responsavel pela pronagao antebraco e auxilia na flexdo do cotovelo (BOLES; KANNAM;
CARDWELL, 2000).

O compartimento dorsal, contendo os extensores do punho e do dedo, também € dividido
em grupos musculares profundos e superficiais. O compartimento profundo contém o supinador,
que supina o antebraco ao girar o radio; o abductor pollicis longus, que abduz e estende o
polegar; e extensor pollicis brevis, extensor pollicis longus e extensor indices, que atuam para
estender as falanges. O compartimento superficial contém miusculos que estendem os dedos e as

maos: extensor digitorum, extensor digiti minimi e extensor carpi ulnaris (BOLES; KANNAM,;
CARDWELL, 2000).
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A Figura 2.2 apresenta um corte transversal mostrando compartimentos e musculos na
regido mediana do antebraco, onde ECRB = extensor carpi radialis brevis, ECRL = extensor
carpi radialis longus, BR = brachioradialis, FCU = flexor carpi ulnaris, PL = palmaris longus,
FCR = flexor carpi radialis, FDS = flexor digitorum superficialis, ED = extensor digitorum,
EDM = extensor digiti minimi, ECU = extensor carpi ulnaris, FDP = flexor digitorum profundus,
FPL = flexor pollicis longus, PT = pronator teres, S = supinator, APL = abductor pollicis longus,
EPB = extensor pollicis brevis, EPL = extensor pollicis longus, EI = extensor indices, R = radio,

U = ulna.

Figura 2.2 — Corte transversal mostrando compartimentos e musculos na regido mediana do
antebraco.
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Fonte: Adaptado de (BOLES; KANNAM; CARDWELL, 2000, p. 152)

2.4 Organizagao do musculo esquelético

Conforme explica Hall (2012), cada fibra muscular contém de varias centenas a varios
milhares de miofibrilas, que sdo demonstradas por muitos pequenos pontos abertos na vista
em corte da Figura 2.3C. Cada miofibrila (Figura 2.3D e 2.3E) é composta por cerca de 1.500
filamentos de miosina adjacentes e 3.000 filamentos de actina, que sao moléculas de proteina
polimerizadas grandes, responsdveis pela contragdo muscular, e sao representados esquemati-
camente na Figura 2.3, partes E a L. Os filamentos espessos nos diagramas sao miosina, € 0s
filamentos finos sdo actina. Observa-se também as pontes cruzadas, pequenas projecdes a partir
dos lados dos filamentos de miosina. E a interacio entre essas pontes cruzadas e os filamentos de

actina que causam a contracdo muscular.
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Figura 2.3 — Organizacdo do musculo esquelético
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Ainda segundo Hall (2012), os filamentos de miosina e de actina se entrelacam parcial-
mente e assim fazem com que as miofibrilas tenham bandas claras e escuras alternadas, como
ilustrado em vista longitudinal na micrografia eletronica da Figura 2.4. As bandas claras contém
apenas filamentos de actina e sdo chamadas bandas I porque sdo isotrépicas a luz polarizada.
As faixas escuras contém filamentos de miosina, bem como as extremidades dos filamentos de
actina onde se sobrepdem a miosina, e sdo chamadas bandas A, porque sdo anisotrépicas a luz

polarizada.

Figura 2.4 — Micrografia eletronica de miofibrilas musculares mostrando a organizacao deta-
lhada dos filamentos de actina e miosina

2.5 Tipos de Contragdo Muscular

De acordo com Lippert (2011), “existem trés tipos bdsicos de contracio muscular:
1sométrica, isotdnica e isocinética”.
Uma contracdo isométrica ou estdtica “ocorre quando um musculo se contrai, produzindo

for¢a sem alterar o comprimento do musculo” (LIPPERT, 2011).

Uma contragao isotOnica ou dindmica “ocorre quando um musculo se contrai € o compri-
mento muscular e angulo articular mudam” (LIPPERT, 2011). Segundo Freivalds (2011), se o
musculo estiver encurtando, entdo a contragcdo é concéntrica e, se o musculo estiver aumentando,

entdo a contragdo € excéntrica.

Na contragdo isocinética o musculo se contrai a uma velocidade constante (FREIVALDS,

2011), e s6 pode ser feita com equipamento especial (LIPPERT, 2011).
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Na Figura 2.5 estdo representados os tipos de contracdo muscular.

Figura 2.5 - Tipos de Contracdo Muscular: (A) Isométrica (o angulo da articulagdo nao muda,o
comprimento muscular ndo muda), (B) Concéntrica (altera¢ao de angulo de articu-
lacdo, o comprimento muscular diminui), (C) Excéntrica (alteracao de angulo de
articulacio, o comprimento do musculo aumenta).

Fonte: Adaptado de Lippert (2011, p. 45)

2.6 Conclusdo do Capitulo

Este capitulo apresenta no¢des de anatomia e fisiologia do membro superior. No comparti-
mento volar do antebracgo, dividido em grupos musculares profundos e superficiais, encontram-se
os musculos flexores. Esta regido contém miusculos que flexionam as falanges e deve ser usada

para posicionamento do sensor utilizado no sistema.
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3 Interac¢do entre a Luz e Tecidos Biologicos

Neste capitulo sdo discutidas algumas estruturas constituintes do tecido bioldgico e prin-
cipios basicos relacionados a interagdo da luz durante sua propagacao nos tecidos. A discussao
de alguns fundamentos da 6ptica de tecidos bioldgicos sdo udteis para uma melhor compreensao

do tema.

3.1 Propriedades opticas dos tecidos

A luz ndo penetra profundamente nos tecidos. A luz visivel penetra apenas alguns
milimetros (mm) e a luz do infravermelho préximo penetra alguns centimetros (cm) (LONGO,
2001). A propagacdo da luz no tecido depende da combinacgdo das propriedades de absorcao,

espalhamento e reflexdao dos fétons.

Quando a luz penetra no tecido, uma parte dela é refletida, transmitida ou dispersa.
Algumas das luzes incidentes também podem ser absorvidas pelos constituintes do tecido. A luz
que emerge do tecido (como resultado da reflexdo, transmissao, dispersdao ou reemissdo) depende
das suas propriedades Opticas e, portanto, pode ser usada para diagndstico de tecido (GUPTA;
SWAMI; PATEL, 2013).

A absorcdo e o espalhamento da luz no tecido dependem do comprimento de onda. Os
compostos primdrios absorvedores de luz no tecido dentro da faixa do infravermelho préximo
sdo chamados croméforos. O espalhamento diminui com o aumento dos comprimentos de onda,
favorecendo assim a transmissao de luz no infravermelho préximo em comparagdo com a luz
visivel (JOBSIS, 1977 apud BAKKER et al., 2012).

3.2 Absorcdo da Luz

Segundo Horecker (1943 apud BAKKER et al., 2012), cada cromé6foro possui um
espectro de absor¢do unico, onde o coeficiente de extin¢ao especifico (€) € expresso em funcao
do comprimento de onda. Portanto, € descreve com que intensidade um croméforo absorve a luz

em um determinado comprimento de onda.

Quando a luz € absorvida, sua energia é dissipada como energia térmica através do
absorvedor. A maioria dos croméforos pode ser considerada como tendo concentragdes estaveis
durante um periodo de medicao (~ 10 min), no entanto, a presenga aumenta a atenuagao total da
luz. Os croméforos primdrios de interesse sdo a oxiemoglobina (HbO2) , desoxiemoglobina
(Hb) e citocromo C oxidase, porque a concentragdo destes croméforos varia com o tempo e o
estado de oxigenagdo (ELWELL, 1995 apud BAKKER et al., 2012).
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Figura 3.1 — Espectros de absorcdo para desoxiemoglobina (Hb), oxihemoglobina (HbO2),
citocromo C oxidase (Cyt) e 4gua (H20) na faixa do infravermelho préximo.
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Fonte: Adaptado de Bakker et al. (2012)

3.3 Espalhamento da Luz

Conforme Longo (2001), “o redirecionamento de um feixe de luz devido a sua interacao
com a matéria, ou tecido, ¢ 0o ESPALHAMENTO DA LUZ. Pode ou ndo ocorrer com transferén-
cia de energia, isto é, a radiacdo espalhada pode ter ou ndo o mesmo comprimento de onda da

radiacdo incidente”.

Quando a luz NIR € espalhada no tecido, as colisOes sdo elasticas, implicando que
nenhuma energia € perdida e o féton simplesmente muda de dire¢do. A dire¢do na qual o féton
espalhado viaja depende do comprimento de onda, dos diferentes indices de refracdo das camadas
de tecido através das quais o féton estd viajando e do tamanho da particula de espalhamento
(ELWELL, 1995 apud BAKKER et al., 2012).

3.4 Utlizagdo da Faixa do Infravermelho Proximo

A aplicagdo da luz no comprimento de onda na faixa do infravermelho-préximo € utili-
zada para avaliar, de forma quantitativa e qualitativa, os componentes moleculares relacionadas a
oxigenacdo tecidual (LIMA; BAKKER, 2011).

Os instrumentos NIR utilizam luz na faixa de comprimento de onda de 700-1000 nm
para transiluminar tecidos cerebrais e musculares. Esta faixa decorre do aumento das bandas de
absor¢do de H20 acima de 1000 nm e aumento da dispersdo e faixas de absorcdo mais intensas
de Hb abaixo de 700 nm. Na faixa de 700-1000 nm, Hb e HbO2 possuem espectros de absor¢ado

unicos, o que permite que a luz emitida se propague através do tecido por vdrios centimetros. A
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atenuacdo da luz emitida pode ser relacionada com a mudanga na concentracdo de croméforos
usando o método de Beer-Lambert (BAKKER et al., 2012).

3.5 A Lei de Beer-Lambert

De acordo com Alaniz et al. (2015), quando f6tons sdo introduzidos no tecido humano,
eles sdo espalhados pelos limites extra e intracelulares das diferentes camadas de tecido encontra-
das ou sdo absorvidas principalmente pela oxiemoglobina e desoxiemoglobina. Um fotodetector,
posicionado a uma certa distancia da fonte de luz, pode coletar os fétons que ndo sdo absorvidos
e que viajaram ao longo do “caminho em forma de banana” entre a fonte e o detector devido a

dispersao.

A intensidade da luz apds absor¢do e dispersdo pelo tecido bioldgico € expressa de

acordo com a Lei de Beer-Lambert como:

I = Glye ¢, (3.1)

onde G é um fator que considera a geometria de medicao e € considerado constante com
mudangas na concentragdo; Iy € a intensidade da luz incidente; € € o coeficiente de extin¢ao
especifico; C € a concentragdo do croméforo e L € o comprimento do caminho éptico do féton.
Da Equagdo 3.1 a atenuacgao de luz A, também conhecida como densidade 6ptica (OD) , pode
ser obtida, e a mudanca na absorcdo de luz, AOD, pode ser calculada a partir das mudancas

normalizadas na luz incidente em um detector de uma fonte como:

I?L
AOD* = AA* =In (ﬁ) , (3.2)

onde [, € a intensidade no tempo inicial (linha de base), € em outro momento € /, descrevendo a
quantidade de luz, de comprimento de onda A, emitida de uma fonte que se torna incidente em

um detector.

3.6 Lei Modificada de Beer-Lambert (MBLL)

A relagdo linear resultante entre mudancas na densidade Optica e mudangas na concentra-

cao de espécies absorventes na amostra é estabelecida como:

AOD* = <€1’}U,ACH;; + EﬁbOZACsz) L, (3.3)

onde a varidvel € em [cm-1 / M] é dependente do comprimento de onda para cada espécie de

hemoglobina, a concentragao C é dada em [M] e L em [cm].
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Entretanto, como a propagac¢ado da luz pelo tecido biolégico segue um caminho difuso e
ndo reto, a lei de Beer-Lambert deve ser ajustada para a distancia efetiva adicional percorrida
pela luz a medida que se espalha pelo tecido, o que € conhecido como fator de comprimento de
caminho diferencial (DPF) dentro da Lei de Beer-Lambert Modificada (MBLL):

AOD* — (e;},bACHb + e,%,szchOz) L+ DPF*. (3.4)

A conversdo de multiplas medidas de comprimento de onda da densidade Optica em
alteracdes na concentracao de oxiemoglobina e desoxiemoglobina é feita por uma solugao

minima ponderada de minimos quadrados conforme a Equagdo 3.5 (ALANIZ et al., 2015).

AODM /L« DPFM

AC _
O — (ETE)TET | N (3.5)
ACyy, AOD" /L x DPF"
sendo
A A
E = ngbOz ngl)] ) (36)
€1b0, EHb

3.7 Conclusao do Capitulo

A Equacdo 3.5 que traz conversdao de multiplas medidas de comprimento de onda
da densidade Optica em alteracdes na concentracdo de oxiemoglobina e desoxiemoglobina,
proporciona uma forma de deteccao qualitativa da contragdo muscular, para permitir a validagao

do sistema proposto.
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4 Descri¢ao do Sistema

Este capitulo descreve as caracteristicas do sistema desenvolvido, apresentando os senso-
res Opticos, circuitos eletronicos, plataformas de software utilizadas durante o desenvolvimento,

interfaces de software criadas para processamento de sinais e ambiente virtual de testes.
O desenvolvimento do sistema ocorreu em duas etapas distintas:

a) constru¢do de uma versdo inicial simplificada, com sensor unico, para teste de

viabilidade do projeto;

b) implementag¢do de uma versdo melhorada, com dois sensores, permitindo a aquisi¢do

simultanea de sinais de emissores com comprimentos de onda diferenciados.

4.1 Implementacdo Inicial

Para o desenvolvimento inicial do sistema proposto adotou-se uma arquitetura simplifi-

cada, mostrada no diagrama de blocos da Figura 4.1:

Figura 4.1 — Diagrama de blocos da implementacao inicial do sistema.
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Fonte: Elaborado pelo autor

O sensor consiste em um par composto por emissor optico e sensor (LED infravermelho

e fototransistor).
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Um microcontrolador, conectado ao computador por um cabo Universal Serial Bus
(USB) e um programador USB externo (FTDI FT232RL USB para serial), foi utilizado para o
acionamento do LED, através de um regulador de corrente constante alimentado por uma fonte

externa.

Utilizou-se a entrada de dudio (microfone) do computador como dispositivo para aqui-
sicdo do sinal do fototransistor e a linguagem Python para criacdo de uma interface para

processamento de sinais.

A linguagem Python conta com um grande nimero ferramentas complementares e propi-
cia um ambiente altamente produtivo para computagdo cientifica. NumPy, SciPy, Matplotlib e
vdrias outras bibliotecas fornecem um ambiente computacional numérico comparavel a softwares
comerciais como o Matlab®. A linguagem fornece vérias interfaces que permitem desde o de-
senvolvimento de scripts simples para carregamento e visualizacdo de dados, até uma aplicacdo
gréifica interativa completa e personalizada (MILLMAN; AIVAZIS, 2011).

Um ambiente virtual de testes com um modelo de uma mao em 3D foi desenvolvido para
receber informagdes sobre o sinal processado do sensor, de forma a reproduzir virtualmente a

flexdo dos dedos.

4.1.1 Desenvolvimento do Sensor

Para o desenvolvimento do sensor foi utilizado um LED infravermelho HIR333/HO da
Everlight, com comprimento de onda de pico A, em 850 nandmetros (nm) , combinado com um
fototransistor PT334-6C da Everlight, com faixa de largura de banda espectral entre 400 nm e
1.100 nm.

Optou-se pela utilizacdo de LEDs pois em determinadas aplicacdes, como por exemplo
em instrumentacdo portétil, os LEDs tém vantagens significativas em relagdo a outras fontes de
luz, porque sd@o pequenos e baratos, consomem menor poténcia e produzem comprimentos de
onda seletivos (MENDELSON, 2000).

Para minimizar a influéncia de interferéncias de origem 6ptica no sensor € para garantir
o direcionamento da luz do LED, utilizou-se tubos de aluminio, como demonstra em detalhe a

Figura 4.2.

Figura 4.2 — Tubos de aluminio para isolamento de interferéncia optica.

Fonte: Elaborada pelo autor
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Os tubos possuem 9 mm de diametro e 20 mm de comprimento, com um furo interno
de 5 mm. A Figura 4.3 apresenta um corte longitudinal mostrando o interior dos tubos usados

no sensor
Figura 4.3 — Corte longitudinal mostrando interior dos tubos usados no sensor.
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Fonte: Elaborada pelo autor

Na parte posterior dos tubos foram instaladas almofadas de borracha de 5 mm de
diametro, utilizadas na vedacdo de capacitores eletroliticos. Essas almofadas possuem orificios

com passo igual ao dos terminas do LED e fototransistor, conforme demonstra a Figura 4.4.

Figura 4.4 — Almofadas de borracha para vedagao da parte posterior dos tubos do sensor.

Fonte: KOREA JCC CO. (2018).

4.1.2 Arduino Pro Mini

Uma placa de desenvolvimento Arduino Pro Mini, mostrada na Figura 4.5, foi utilizada

para gerar o sinal de acionamento do LED .

Figura 4.5 — Arduino Pro Mini.

Fonte: Arduino.cc (2018).
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O Arduino Pro Mini € um microcontrolador baseado no ATMega328p que roda a 16
Mega-Hertz (MHz) e 5 Volts (V). Possui 14 saidas/entradas digitais ( das quais 6 podem ser
usadas como saidas para modulacdo por largura de pulso (PWM) ), 8 entradas analdgicas e

botao de reset.

4.1.3 IDE Arduino

Para realizar a programag¢ao do microcontrolador utilizou-se um Ambiente de Desen-
volvimento Integrado ou Integrated Development Environment (IDE) Arduino, mostrado na

Figura 4.6:

Figura 4.6 — IDE Arduino.
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Arduine Pro or Pro Mini, ATmeg B, 18 MHz) em CONM1E

Fonte: Elaborada pelo autor

O ambiente open-source Arduino permite a edi¢do do cédigo de programagdo e o envio
da programacdo para a placa, de uma forma facil. Pode ser executado nos sistemas operacionais
Windows, Mac OS e Linux. O ambiente € escrito em Java e baseado em Processing, avr-gcc e
outros softwares de codigo aberto (MOREIRA et al., 2013).

4.1.4 Regulador de Corrente Constante

Para que as flutua¢des na intensidade do feixe de interrogacdo possam ser relacionadas a
alteragcdes na absor¢do devido a mudangas na concentraciao de croméforos no tecido, € necessério

que a variagdo da radiacao do emissor seja minima.

Reguladores de corrente mantém a corrente através das jungdes semicondutoras do LED

constante, independente de variacdes na tensdao de alimentagdo e temperatura.



Capitulo 4. Descrigcdo do Sistema 33

Para o acionamento do LED, utilizou-se um regulador de corrente constante (RCC)
NSI50350ADT4G da ON Semiconductor, acionado por PWM com frequéncia de acionamento

de 1 kilo-Hertz (kHz), conforme demonstra o diagrama esquematico da Figura 4.7:

Figura 4.7 — Regulador de corrente constante utilizado no acionamento do LED .

VAN
NSI50350ADT4G Q)
R1=10kQ
@, W |/BSR1 3
PWM l\
R2= 10kQ %
O =

Fonte: Adaptado de ON Semiconductor (2012, p. 5)

As caracteristicas principais do regulador NSIS0350ADT4G estdo listadas na Tabela 4.1:

Tabela 4.1 — Caracteristicas principais do regulador NSIS0350ADT4G.

Descrigao Simbolo Valor Unidade
Tensdo maxima ente anodo e catodo Vak 50 A%
Tensao reversa Vi 500 mV
Corrente constante para Vax = 7.5V L5y 350 mA

Fonte: Adaptado de ON Semiconductor (2012, p. 2)

4.1.5 Aquisi¢ao do Sinal

A placa de som, um componente embutido na maioria dos computadores pessoais,
funciona como um simples conversor analégico/digital (ADC) e pode ser utilizada para
aquisi¢ao de dados (DAQ). A placa de som facilita a entrada e saida de sinais de dudio com
frequéncias que variam entre 20 Hertz (Hz) e 20 kHz A taxa de amostragem méxima na qual a
placa de som comum adquire dados € de cerca de 44 kHz, possibilitando a aquisicdo de sinais
com frequéncias até cerca de 20 kHz, satisfazendo o teorema de Nyquist (HASSAN; PERVAIZ;
ANWAR, 2011).



Capitulo 4. Descrigcdo do Sistema 34

A aquisig¢do do sinal do sensor no protétipo inicial do sistema foi feita diretamente através
da entrada de dudio (microfone) do computador, a uma frequéncia de amostragem de 44.100 Hz,

utilizando a biblioteca PyAudio. A Figura 4.8 mostra o sinal antes do processamento.

Figura 4.8 — Sinal antes do processamento.
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Fonte: Elaborada pelo autor

4.1.6 Software para Processamento de Sinais

O processamento de sinais foi realizado através de uma interface desenvolvida em
linguagem Python, demonstrada na Figura 4.9 .

Figura 4.9 — Resultado do sinal apds o processamento.
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Fonte: print screen da aplicagdo no sistema operacional Windows 10.

O processamento do sinal foi executado em duas etapas. Primeiramente, foi aplicada
uma filtragem passa-banda com énfase de 950 - 1.050 Hz no dominio da frequéncia. Em seguida,
foi aplicada a transformada de Hilbert para obtencao do sinal analitico, gerando o contorno
(envoltorio ou envelope) do sinal filtrado. Na mudanca de dominio utilizou-se algoritmos Fast
Fourier Tranform (FFT) e Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) .
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A interface conta com uma rotina para calibragdo do sensor conforme demonstra a
Figura 4.10.

Figura 4.10 — Calibracao do sensor.
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Fonte: Elaborada pelo autor

O processo estipula uma faixa de atuacao relacionada a alteragdo no nivel do sinal do
sensor, decorrente da flexdo do dedo, que posteriormente € convertida em um valor percentual
transmitido ao ambiente virtual de testes.

4.1.7 Ambiente Virtual de Testes

Como plataforma de testes para o sensor, foi desenvolvido um ambiente virtual em 3D
para receber o sinal do sensor apds o processamento e simular a flexdo dos dedos quase em
tempo real. Este ambiente foi criado em c6digo HTML/JavaScript e pode ser acessado com

auxilio de um navegador web. A Figura 4.11 mostra o ambiente virtual.

Figura 4.11 — Plataforma de testes virtual em execuc@o no navegador Google Chrome.

Fonte: print screen da aplica¢do no sistema operacional Windows 10.
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O objeto 3D da mao foi modelado pelo autor do trabalho no software Lightwave 3D e
posteriormente importado no software Blender 3D, mostrado na Figura 4.12 (NEWTEK, 2018;
BLENDER, 2018).

Figura 4.12 — Software Blender 3D usado para “rigging” e para exportar o objeto 3D.
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Fonte: print screen da aplicag¢do no sistema operacional Windows 10.

O software Blender 3D foi usado para o processo de “rigging”, onde uma estrutura
semelhante ao esqueleto humano € associada a malha do objeto 3D e a texturas (“weightmaps’)
que permitem deformar o objeto 3D e criar animagdes. Posteriormente, o objeto 3D foi exportado
no formato JavaScript Object Notation (JSON) .

JSON (JavaScript Object Notation - Notacao de Objetos JavaScript) é uma
formatacao leve de troca de dados. Para seres humanos, € facil de ler e escrever.
Para méquinas, € facil de interpretar e gerar. Estd baseado em um subconjunto
da linguagem de programacao JavaScript, Standard ECMA-262 3? Edicao -
Dezembro - 1999. JSON ¢é em formato texto e completamente independente de
linguagem, pois usa convengdes que sao familiares as linguagens C e familia-
res, incluindo C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python e muitas outras. Estas
propriedades fazem com que JSON seja um formato ideal de troca de dados
(JSON, 2018).

O objeto 3D foi convertido para o formato JSON para facilitar seu uso na biblioteca

Three.JS, usada no desenvolvimento do ambiente virtual.

Three.JS € uma biblioteca JavaScript e Interface de Programacgao de Aplicagdes ou
Application Programming Interface (AP]) , usada para criar e mostrar graficos 3D animados em
um navegador web e que faz uso da Web Graphics Library (WebGL) . A WebGL € uma API
em JavaScript, disponivel a partir do novo elemento canvas da HTMLS, que oferece suporte para

renderizagdo de graficos 2D e gréficos 3D.
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A transferéncia de dados entre a interface de processamento de sinais e o ambiente virtual
foi executada utilizando-se WebSockets, uma tecnologia que permite a comunicacdo bidirecional
por canais full-duplex sobre um tnico soquete Transmission Control Protocol (TCP) , projetada

para ser executada em navegadores e servidores web que suportem o HTMLS.

A especificagio WebSocket [W3C 2012] introduziu a interface JavaScript
WebSocket, que define uma conex@o de soquete tnico full-duplex sobre o
qual mensagens podem ser enviadas entre o cliente e o servidor. O padrdo
WebSocket simplifica grande parte da complexidade em torno da comunicacao
web bidirecional e do gerenciamento de conexdes. Esta tecnologia permite
desenvolver a sincronizacdo em tempo real entre varios usudrios da Internet
através do navegador web (MARION; JOMIER, 2012).

Um pequeno aplicativo em linguagem Python foi escrito para atuar como servidor para o

codigo HTML/JavaScript do ambiente virtual e para a implementacdo dos WebSockets.

4.1.8 Processo de Desenvolvimento do Software

Para o desenvolvimento do cddigo da interface em linguagem Python e do c6digo

HTML/JavaScript do ambiente virtual de testes ndo foi utilizado nenhum IDE.

Os cédigos foram trabalhados diretamente em um editor de textos e sua execugdo foi
iniciada a partir do prompt de comando em uma janela de console do sistema operacional, quando

necessario, conforme demonstra a Figura 4.13:

Figura 4.13 — Janela de console usada para execucdo de cédigos em linguagem Python.
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Fonte: print screen da janela de console no sistema operacional Windows 10.



Capitulo 4. Descrigcdo do Sistema 38

4.2  Versao Final do Sistema

A estrutura da versdo final do sistema € mostrada no diagrama em blocos da Figura 4.14.

Figura 4.14 — Diagrama de blocos da implementacao final do sistema.
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Fonte: Elaborado pelo autor

As principais mudangas em relagdo a versao inicial foram:

* adi¢c@o de mais um sensor;
* adoc¢do de um microcontrolador com maior capacidade de processamento;

* construcdo de um circuito para aquisi¢do e condicionamento de sinais.

A inclusdo de um sensor adicional teve por objetivo possibilitar testes simultaneos em
duas regides diferentes (dois dedos) e também permitir a aquisi¢ao simultanea de sinais em dois

comprimentos de onda diferenciados.

Segundo Nishimura et al. (2007 apud ALANIZ et al., 2015), se for utilizado um tnico
comprimento de onda no sistema, ndo € possivel determinar a concentracao relativa de hemo-
globina oxigenada e desoxigenada regionalmente. Utilizando-se dois comprimentos de onda,
juntamente com os coeficientes de absor¢@o para os dois tipos de hemoglobina, entdo é possivel

estimar as concentragdes relativas de cada um na regido que circunda a atividade observada.

A utilizagdo de uma placa de desenvolvimento Teensy 3.1 com microcontrolador ARM
Cortex-M4, tornou possivel ao sistema transmitir e receber dois sinais simultaneamente, permi-

tindo o uso de dois sensores.
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Foi construido um circuito para aquisi¢do e condicionamento inicial dos sinais, onde foi

acoplada a nova placa de desenvolvimento.

A interface em linguagem Python também sofreu alteracdes para possibilitar a aquisicao,

processamento e visualizacdo do sinal do sensor adicional.

4.2.1 Teensy 3.1

Para o desenvolvimento da versdo final do sistema utilizou-se uma placa Teensy 3.1,

mostrada na Figura 4.15, pois j4 estava disponivel.

Figura 4.15 - Placa de desenvolvimento Teensy 3.1
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Fonte: PRJC (2018).

O Teensy é um sistema completo de desenvolvimento de microcontroladores baseado
em USB, com dimensdes reduzidas, capaz de implementar muitos tipos de projetos. Toda a
programacado € feita através da porta USB (PRJC, 2018).

A placa possui um microcontrolador ARM Cortex-M4 (MK20DX256VLH7), da familia
Kinetis K20 da NXP, funcionando a 72 MHz, com 256 kilobytes (kB) de memoria flash, 64 kB
de RAM e 2 kB de EEPROM. Dentre as principais caracteristicas da placa estio:

34 pinos digitais (tolerantes a 5V nas entradas digitais);

12 saidas PWM;

7 interrupgoes;
* Interrupcao externa em todos os pinos;

e 3 portas seriais (UART);

Interfaces SPI, 12C, CAN Bus, emulacgao IR;

Interface de dudio I2S;

21 entradas analdgicas para 2 ADC com 13 bits de resolugdo utilizaveis (16 bits de

hardware).
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A placa Teensy 3.1 possui um microcontrolador diferente das placas Arduino oficiais,
todavia, pode ser programada com o IDE Arduino através da instalagdo de um complemento de

software.

4.2.2 Complemento de software (add-on) Teensyduino

O Teensyduino é um complemento de software (add-on) para o IDE Arduino, para
executar cddigos Arduino em toda a linha Teensy. Toda a comunicacao € realizada em velocidade
USB nativa de 12 Mbit / s.

A partir da instalagdo do complemento, a porta USB do microcontrolador Teensy pode
se apresentar ao PC ndo apenas como uma interface serial, mas também como uma unidade de
armazenamento, um dispositivos de interface (MIDI, mouse, teclado ou joystick), e at€ mesmo

como um dispositivo USB Audio, como demonstra a Figura 4.16.

Figura 4.16 — Complemento de Software (add-on) Teensyduino para IDE Arduino.
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Fonte: Elaborado pelo autor

Para este trabalho, a placa Teensy 3.1 for configurada para responder como disposi-
tivo USB Audio, e foi utilizada a biblioteca Teensy Audio para recepc¢ao e envio de sinais ao

computador.
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4.2.3 Biblioteca Teensy Audio

A biblioteca Teensy Audio é composta por um kit de ferramentas para criacio de projetos
de streaming de dudio, com reproducao polifOnica, gravacdo, sintese, andlise, efeitos, filtragem,
mixagem, vdrias entradas e saidas simultaneas e roteamento de sinal interno flexivel. Todo o
dudio tem qualidade de CD (16 bits, 44,1 kHz) e transmite fluxos automaticamente, a0 mesmo

tempo em que os codigos gravados através da IDE Arduino sio executados (PRJC, 2018).

Uma ferramenta online permite conectar visualmente os diversos objetos disponibilizados
pela biblioteca de dudio, tais como, entradas, saidas, filtros, etc., facilitando sua utiliza¢do, como

mostra a Figura 4.17.

Figura 4.17 — Ferramenta online para a biblioteca Teensy Audio.
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Fonte: PRIC (2018).

Esta ferramenta gera automaticamente um c6digo correspondente aos objetos conectados,
possibilitando a exportacdo do mesmo para o IDE Arduino, agilizando o desenvolvimento, como

pode ser observado na Figura 4.18.

Figura 4.18 — Cédigo gerado pela ferramenta online para a biblioteca Teensy Audio.
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Fonte: PRJC (2018).
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4.2.4 Circuito para Aquisi¢do e Condicionamento de Sinais

Para a aquisi¢@o e condicionamento inicial dos sinais emitidos pelos sensores foi desen-

volvido o circuito mostrado na Figura 4.19.

Figura 4.19 - Circuito desenvolvido para aquisicdo e condicionamento inicial dos sinais

00000000000000C

Fonte: Elaborado pelo autor.

O circuito foi construido de forma a receber a placa de desenvolvimento Teensy 3.1,

conforme demonstra a Figura 4.20:

Figura 4.20 — Placa Teensy 3.1 acoplada ao circuito de aquisi¢ao.

Fonte: Elaborado pelo autor.

O circuito de aquisi¢do envia os sinais diretamente aos pinos A2 e A3 do microcontro-
lador. A biblioteca Teensy Audio configura automaticamente o ADC para estes pinos e faz a

aquisicao e o streaming de um sinal estéreo de dudio ao computador, via USB.
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O primeiro estagio do circuito de condicionamento, mostrado na Figura 4.21, converte o
sinal de corrente gerado pelos sensores em tensdo, usando Amplificadores Operacionais (Amp.

Op.), modelo TLO72C, na configurac¢do de transimpedancia.

Figura 4.21 — Diagrama esquemaético do primeiro estagio do circuito da placa de aquisi¢ao.
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Fonte: Elaborado pelo autor

O segundo estagio do circuito (atenuacdo), mostrado na Figura 4.22, tem por objetivo
condicionar o sinal de interesse antes de sua digitalizacao, ajustando o sinal de saida do amplifi-
cador de transimpedancia a niveis compativeis com os exigidos pela biblioteca Teensy Audio

para o ADC, que requer uma tensao entre O e 1,2 V.

Figura 4.22 — Diagrama esquemadtico do segundo estdgio do circuito da placa de aquisicao.
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Fonte: Elaborado pelo autor
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O sinal de saida apresentado ao conversor é de

Vapc = m X Vi, 4.1)
sendo
R7
— . 4.2
"= RT+R6 (4.2)

O esquemdtico completo do circuito de aquisi¢do pode ser visto no Apéndice A.

A Figura 4.23 mostra o sinal obtido pela placa de aquisi¢do e condicionamento inicial.

Figura 4.23 — Sinal obtido pela placa de aquisicdo apds o primeiro estdgio (1) e apds a atenuagdo
pelo segundo estagio (2).
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Fonte: Elaborado pelo autor
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4.2.5 Processamento de Sinais na Versao Final do Sistema

A Figura 4.24 mostra versado final da interface em Python que possibilita a captura

simultanea de dois sinais adquiridos por dois pares de sensores de forma independente.

Figura 4.24 — Interface do sistema final.
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Fonte: Elaborado pelo autor

4.3 Conclusdo do Capitulo

Este capitulo apresenta a descricdo dos dois tipos de sistemas implementados. Na imple-

mentacgdo inicial temos o sistema utilizando um par de sensores. Na implementacdo final temos

um sistema utilizando dois pares de sensores e uma interface em Python com capacidade de

aquisicao de dois sinais simultaneamente.
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5 Analise dos Resultados

Neste capitulo serd feita a andlise final dos resultados encontrados com a implementacao
do sistema proposto utilizando um par se sensores. A andlise de resultados do sistema utilizando

dois pares de sensores serd deixada para estudos posteriores.

5.1 Resultados Experimentais

Posicionando-se o sensor sobre o musculo do antebrago, conforme demonstra a Fi-
gura 5.1, podemos observar através do grafico da figura Figura 5.2 que o movimento de flexao
sustentada do dedo anelar foi detectado.

Figura 5.1 — Sensor sobre o musculo.

Fonte: Elaborada pelo autor

A Figura 5.2 mostra o sinal adquirido através do sensor posicionado sobre o musculo
durante um movimento de flexdo sustentado do dedo anelar. Isso pode ser observado no grafico

entre os tempos 1 e 3 segundos, onde temos que o sinal medido do conversor ADC cai para
valores em torno de 5000 pontos.

Figura 5.2 - Flexao sustentada do dedo anelar.
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Fonte: Elaborada pelo autor
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Conforme pode ser visto na Figura 5.3, posicionando-se o sensor sobre regides proximas
ao pulso observou-se um aumento no nivel do sinal do sensor. Isso deve-se, provavelmente ao
movimento de tenddes nessa regido do brago, um estudo mais conclusivo desse comportamento,
ficard como sugestao para trabalhos futuros.

Figura 5.3 — Sensor préximo ao pulso.

Fonte: Elaborada pelo autor

A Figura 5.4 mostra o sinal adquirido através do sensor posicionado proximo ao pulso
durante um movimento de flexdao sustentado do dedo médio. Isto pode ser observado no grafico

entre os tempos 1,6 s até 4 s, onde o resultado do conversor ADC fica acima de 5.000 pontos.

Figura 5.4 — Flexdo sustentada do dedo médio.
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A Figura 5.5 mostra a interac@o entre o sistema e o ambiente virtual durante um movi-
mento de flexdo sustentado do dedo médio.

Figura 5.5 - Interacao entre o sistema e o ambiente virtual.

Fonte: Elaborada pelo autor

A Figura 5.6 demonstra movimentos de curta duracdo de flexdo/extensdo repetidos pelo
dedo minimo através do sensor posicionado préximo ao pulso. Isto pode ser observado nos

instantes de tempo onde o resultado do conversor ADC estd acima dos 5.000 pontos.

Figura 5.6 — Flexdes repetidas do dedo minimo.
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Fonte: Elaborada pelo autor

5.2 Conclusoes do Capitulo

Fica aqui demonstrado de uma maneira visual e pratica a operacionalidade do sistema
proposto, que € capaz de detectar de uma maneira qualitativa a movimentagao dos dedos das
maos de forma independente, podendo-se inferir qual dos dedos foi movimentado e por quanto
tempo foi sustentado o movimento de flexao.
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6 Conclusao

Diversos fatores podem levar uma pessoa a perder o pleno uso de suas maos. Além
dos traumas fisicos e o envelhecimento natural do aparelho musculoesquelético, os acidentes
cerebrovasculares (AVCs) figuram entre as principais causas de incapacidade das maos. O
treinamento de reabilitacdo é de fundamental importancia para o processo de recuperacao
e sistemas robéticos podem ser um auxilio para restaurar mais rapidamente as fungdes dos

membros.

Este trabalho propde o desenvolvimento de um sistema para detec¢ao da flexdo dos dedos
de uma mao utilizando reflex@o difusa no infravermelho préximo (NIR) aplicada no antebraco.
O sistema consiste em um par composto por emissor Optico e sensor (LED infravermelho e
fototransistor), uma interface de software para processamento de sinais € um ambiente virtual

com uma mao em 3D usada como plataforma de teste.

O objetivo principal do sistema foi possibilitar o espelhamento de movimentos dos dedos
para utiliza¢do no acionamento de préteses robdticas e dispositivos de reabilitacdo. Em pacientes
onde apenas uma das maos possua algum tipo de incapacidade, pretende-se que o sistema seja

capaz de fornecer informagdo suficiente a respeito do nivel de flexdo dos dedos da mao higida.

O principal problema encontrado no desenvolvimento do sensor foi a calibragdo, haja
visto que poucos movimentos no antebraco demonstraram ser suficientes para que houvesse uma

defasagem nos pontos de referéncia da calibracao.

No estdgio atual de desenvolvimento, ainda ndo foi possivel comprovar de maneira
adequada que a variac¢ao do sinal estd relacionada somente a alteracdes de concentragdo dos
niveis de hemoglobina que ocorre durante a perfusdo sanguinea no tecido. H4 a necessidade de
se comprovar qual é a contribuicdo da movimentacao dos tecidos (pele, tenddes, etc.) na variagdo

do sinal.

Todavia, os resultados obtidos em testes no ambiente virtual demonstram que o sensor
pode ser uma alternativa promissora para o controle de dispositivos de reabilitacio e proteses

robdticas.

Fica aqui demonstrado de uma maneira visual e pratica a operacionalidade do sistema
proposto, que é capaz de detectar de uma maneira qualitativa a movimentac¢ao dos dedos das
maos de forma independente, podendo-se inferir qual dos dedos foi movimentado e por quanto

tempo foi sustentado o movimento de flexdo.



Capitulo 6. Conclusdo 50

6.1 Sugestdo para Trabalhos Futuros

Anélise de resultados do sistema utilizando dois pares de sensores. Comparagdes qua-
litativas entre o sistema com um par € o sistema com dois pares de sensores. Realizacdo de
experimentos em diversas posi¢des do antebrago para se tentar localizar a melhor posi¢cdo pos-
sivel para a deteccdo de cada dedo. Andlise da interferéncia do movimento de um dedo em
outro dedo. Comprovar experimentalmente que o sistema com dois pares de sensores € capaz de

detectar variacao nos niveis de oxiemoglobina e desoxiemoglobina.

6.2 Artigo Publicado

Como fruto dos estudos apresentados neste trabalho, o seguinte artigo foi publicado:

GREIN, C. R. B. ; MELO, L. F. . PROTOTIPO DE SISTEMA PARA MEDICAO DE FLEXAO
DOS DEDOS DE UMA MAO UTILIZANDO INFRAVERMELHO PROXIMO. In: ENCON-
TRO NACIONAL DE ENGENHARIA BIOMECANICA (ENEBI 2018), 2018, AGUAS DE
LINDOIA, SP. ANAIS DO 60. ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA BIOMECANICA
(ENEBI 2018). SAO PAULO: ENEBI, 2018. v. 1. p. 860-866.
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