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RESUMO 

 

Neste trabalho foi utilizada a espectrofotometria UV-vis associada a um modelo de 

calibração multivariada, Regressão nas Componentes Principais (PCR), para 

quantificação individual e simultânea de misturas ternárias de corantes reativos em 

amostra de efluente industrial e de efluentes obtidos em escala laboratorial. Foram 

construídos três conjuntos de calibração, denominados de grupo I e II, contendo os 

corantes: Amarelo Procion HE4R 100%, Marinho Procion HER 150% e Azul Procion 

HEGN 125% em concentrações diferentes e um terceiro conjunto, grupo III, contendo os 

corantes: Azul Procion HEGN 125%, Marinho Procion HER 150% e Azul Remazol 3R. 

Para obtenção da curva de calibração, foi utilizado um planejamento experimental do tipo 

Centróide-Simplex, representado por um triângulo com três pontos axiais. A região 

espectral selecionada para as amostras da curva de calibração e de seus respectivos 

efluentes foi entre 230 a 705 nm. O número de componentes principais incluídos no 

modelo foi 3 para o grupo I e 4 para os grupos II e III. A capacidade de previsão e o ajuste 

do modelo foram avaliados através da análise de variância e da regressão linear dos 

resultados obtidos. As porcentagens dos corantes, Amarelo Procion HE4R 100%, Marinho 

Procion HER 150% e Azul Procion HEGN 125% que não foram fixados na fibra no 

processo de tingimento industrial foram respectivamente, 47,40%, 10,99% e 24,72%, 

enquanto que nos efluentes obtidos em escala laboratorial, as porcentagens variaram 

entre 1,85 a 5,68%, 44,43 a 48,02% e 30,90 a 33,52%. No grupo II, essas porcentagens 

foram de 48,05 a 49,00%, 32,53 a 36,31% e 60,31 a 64,58% respectivamente para os 

corantes, Amarelo Procion HE4R 100%, Marinho Procion HER 150% e Azul Procion 

HEGN 125%. E no grupo III, as porcentagens dos corantes que foram encontrados nos 

efluentes obtidos em escala laboratorial variaram entre 48,20 a 59,65% para o corante 

Azul Procion HEGN 125%, 14,94 a 28,19% para o corante Marinho Procion HER 150% e 

67,92 a 74,79% para o corante Azul Remazol 3R. Os resultados mostraram a viabilidade 

do método na determinação de corantes numa mistura sem necessidade de processos de 

separação e no qual há grande sobreposição espectral na região UV-Vis. 
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